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に別々の装置・器具または使い捨てのものを使用することや、核酸抽出をす

るエリアと増幅・検出用の試薬調製をするエリアを分けて運用すること、異

なるエリアでの装置・器具の共用は回避することが考えられる。RNA 抽出か

ら増幅・検出の全プロセスを自動化した密閉鎖チューブ方式やカートリッジ

方式の測定システムを利用することも有用である。 

・測定プロセス：陰性コントロールとの同時測定を実施する。N-

glycosyltransferase の利用により、増幅産物（アンプリコン）のキャリー

オーバ汚染の影響最小化も可能であり、測定試薬の選択において考慮する。 

・測定後プロセス：増幅産物のキャリーオーバ汚染による偽陽性結果の防止

には、増副産物の周囲への飛散を防止することが重要であり、特に核酸増幅

反応後のチューブの蓋を開けることは可能な限り回避する。また、測定前プ

ロセスと増幅・検出を別の部屋で行い、検体のフローを一方行にする。 

 

  このほか、核酸増幅曲線での目視判定にて検出の有無を確認することも必

要になる。偽陽性が疑われる場合は、結果を報告する前に、必要に応じて検

査室内で実施可能な別の方法（検出標的遺伝子の異なる検出系あるいは抗原

定量検査）で再測定した上で、報告することが望ましい。転記ミスの防止に

は、二重チェックを含めた手順の標準作業書への記載と遵守が必要である。 

  

【偽陰性を防止するための留意点】 

・測定前プロセス：検体の取り違いの回避や患者病期に適した検体種の選択

（初期は鼻咽頭ぬぐい液や唾液、肺炎症状時は喀痰など）、検体採取タイミ

ングの適正化（唾液検体における食事・歯磨きの影響回避など）に留意する。 

・測定プロセス：増幅検出プロセスあるいは核酸抽出プロセスを含めた全プ

ロセスを反応ごとにモニターすること。内部コントロール（サンプルや反応

液に増幅標的を加えたもの）との同時増幅や核酸増幅曲線の波形の確認など

がある。 

 

これら誤判定を未然に防止する検査室の取り組みに関する手順は、次項に

て述べるプロセス管理のための「測定標準作業書」に記載すること。 

 

２）測定標準作業書等の作成と遵守 

  

医療法等により検体検査の精度の確保に必要な標準作業書として、プロセ

ス管理のための測定標準作業書、検査機器保守管理の標準作業書の作成等が

求められている。このほか医療法等においてそれぞれ定められている作業日
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誌・台帳の作成も必要となる。 

「測定標準作業書」では、検査項目ごとに、「定義」、「臨床的意義」、「測定

方法及び測定原理」、「検査手順（フロー等）」及び「基準範囲及び判定基準」

を記載するとともに、以下の事項等、検査法の標準化に必要な事項を可能な

限り多く盛り込むことが望ましい。 

・ 性能特性（測定感度、測定内変動等） 

・ 検査室の環境条件 

・ 検査材料（検体量、採取条件等） 

・ 試薬、機器、器具及び消耗品 

・ 管理試料及び標準物質の取扱方法 

・ 検査の変動要因 

・ 測定上の注意事項 

・ 異常値を示した検体の取扱方法 

・ 精度管理の方法及び評価基準 

・ 参考文献 等 

  

これらを、検査機器等の取扱説明書等で代替する場合もあるが、検査機器

等の取扱説明書には、測定前・測定後プロセスにおける運用法について言及

されていないことが多いため、測定前・測定後プロセスでの過誤を防止する

ため、「測定標準作業書」の「検査手順（フロー等）」には、各検査室で構築し

た測定前・測定後プロセスを含めた作業手順の記載とそれに基づく運用が望

ましい。 

 「測定標準作業書」には、検査導入時の性能特性の評価（妥当性確認・検

証）に基づく検出限界を含めた性能特性の確認内容や、内部精度管理に関す

る作業手順も含めて記載すること。   

性能特性のうち、特に、検出限界や精度（再現性）は、核酸抽出・増幅検出

の総合した全プロセスにおける評価、判定基準の設定が必要である。 

 

３）検査導入時の性能特性の評価（妥当性確認・検証）と再評価 

 

 使用する試薬が薬事未承認の場合は、検査導入時に、各検査室の責任で、

検査目的に合致した性能特性を評価し、必要な性能特性を確保しなくてはな

らない（妥当性確認）。使用する試薬が薬事承認済の場合においても、特に検

査室での導入時に性能特性の評価が必要である（検証）。 

検出限界や精度（再現性）を確認しない場合、特に低濃度の検体の測定にお

ける結果の再現性に影響し、偽陰性や偽陽性結果の誤判定の背景要因となり
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うる。性能特性に関する用語と定義は、巻末の「性能特性の評価に関する用

語説明」を参照されたい。 

 リアルタイムRT-PCRにおける陽性判定の基準としてThreshold Cycle (Ct)

値を用いる場合、精度管理実態調査の結果では、多くの施設でメーカー指定

値の 40 を用いていたが、Ct 値は測定試薬の性能のみならず、試薬と測定装置

との組み合わせ等により変動することから、検査導入時に検出限界を含めた

性能特性の評価を行い、陽性判定の基準となる Ct 値を定めることが重要であ

る。 

 検出限界、分析特異性、精度の評価においては、アッセイに用いる臨床検体

の種類（上気道スワブ、唾液、喀痰など）と同様な性状（粘度など物理的性状、

蛋白質など化学的性状）を有する検体との組み合わせにより測定する必要が

ある。検出限界の評価は、核酸抽出と増幅・検出を組み合せた性能特性として

評価する。 

 新型コロナウイルスは DNA ウイルスと比較して変異しやすく、プライマー・

プローブ結合部位の変異による検出限界の低下の可能性が指摘されている。

検査導入時の性能特性の評価で確認した検出限界は、ウイルス進化に応じて

再確認する必要がある。再確認のタイミングは、検出限界の低下（あるいは偽

陰性）の可能性が示唆される場合で、例えば、外部精度管理調査への参加にお

ける低濃度試料の測定での偽陰性の誤判定、測定試薬の製造業者から変異株

について分析感度低下の可能性について情報提供があった場合などがある。

外部精度管理調査へは定期的な参加が推奨される。 

 

４）内部精度管理 

 

 PCR 検査を含めた遺伝子関連検査を実施する場合、医療法等により、内部精

度管理の実施は義務として求められている。実施内容として、コントロール

測定の頻度はラン毎に行う。内部精度管理は、測定システムの安定性による

精度（再現性）を確保する上で必要であり、その際に統計学的に妥当な許容範

囲（管理限界）の指標と基準について、あらかじめ定めておく。許容範囲（管

理限界）とは、精度管理データのばらつきが許容できる範囲（限界）をいう。

精度管理データには、管理試料として陽性コントロールを測定し、その Ct 値

や Threshold time（Tt）値を用いることが考えられる。 

 

具体的には、陽性コントロールの測定値の日内・日間の変動を管理するため、

代表的な𝑥̅－R 管理図では、検査導入時に評価した測定値の精度（再現性）に基

づくばらつきの管理限界（例えば、±3SD）を設定し、検査導入後に日常検査の



5 
 

実施中に測定した管理試料の結果について、その平均( )と個々の測定値の最大

と最小の差（R）を経時的（例えば、毎日）にプロットしてグラフ化し、モニタ

ーする。 と Rが管理限界内にある場合は、測定結果が安定的に得られていると

見なす。 

管理限界を外れた場合、あるいは管理限界内でも偏位の傾向（トレンド、シ

フトなど）が見られる場合は、測定結果の安定性が確保されていない可能性

が考えられ、原因の究明とそれに基づく是正を行う。原因として、測定装置

（保守管理）や測定試薬（試薬劣化など）の不具合がないか、試薬管理（遮光、

保管温度など）、装置操作手順、測定者の手技・技能（ピペット操作など）、検

体管理が不適切でないかの確認を行う。定期的に、また測定試薬のロット変

更時など必要時に、患者検体またはフルプロセスコントロールを用いて、各

プロセス（検体の前処理、RNA 抽出、逆転写、核酸増幅と検出）で患者検体と

同じ挙動（反応過程）をモニターすることが望ましい。 

 外部精度管理調査において定性測定の再現性不良（例えば2回測定の場合、

陽性と陰性判定１回ずつ）が認められる場合は、改めて再現性を含めた性能

特性の評価を行い、測定者の手技、測定試薬、測定装置などの原因（上述）に

基づく是正が必要である。検査導入時に性能特性の評価において精度（再現

性）の確認を行うとともに、その後も精度が維持されているか、統計学的な内

部精度管理により確認することが望ましい。 

 

５）要員の研修 

 医療法等により、遺伝子関連検査を実施する場合、研修の実施は義務とし

て求められている。特に、測定システムの性能評価（妥当性確認、検証）など

検査導入と管理における基本的知識と技能の習得は重要である。一部の全自

動システムを導入している施設にて、管理試料を用いた内部精度管理の実施

率が低く改善が求められる。 

 基本的知識には下記が含まれる。 

a) 品質マネジメントシステム 

b) 文書管理 

c) 測定システムの性能特性の評価（妥当性確認と検証、検出限界、精度（再

現性）、診断感度・診断特異性、偽陽性・偽陰性など） 

d) 内部精度管理・外部精度管理 

e) 業務プロセスおよび手順 

f) 検査室情報システム 

g) バイオリスク•マネジメント 

h) 有害インシデントの影響の回避を含む安全衛生 
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i) 検体の利用に関する倫理、患者情報の守秘義務 

j) 関連法規 

 

基本的技能には下記が含まれる。 

a)個人防護具の脱着 

b)装置の操作 

c)用手操作：ピペット操作など。 

d)汚染防止 

 

 基本的知識と技能に関しては、日本臨床検査標準協議会．普及啓発資料「マ

イ ク ロ ピ ペ ッ ト の 精 確 な 操 作 と 注 意 点 」

（https://www.jccls.org/news/videomicropipette/ 

）（2021 年 3 月）が参考となる。 

 

６）プール法 

 プール法を運用する際は、上記 1)-5)の遵守（特に妥当性確認・検証）を確

実に行った上で、導入運用することが望ましい。 

  

https://www.jccls.org/news/videomicropipette/
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２．精度管理実態調査と外部精度管理調査の結果の分析に基づく対応 

 

 １．に示した留意点に基づき、使用する全ての測定システムについて、各検

査室の責任において、使用目的・用途によって必要な検出限界や精度（再現性）

など性能特性を評価・確保する。 

 表１に、外部精度管理調査の結果に基づく誤判定（偽陽性、偽陰性）の要因

と対策のまとめを示すので運営に当たり参考とされたい。 

 

表 1. 誤判定の要因と対策 

誤判定の要因 考えられる要因 対策 

陽性の判定基

準の設定 

検出限界の再現性不良、

検出限界・分析感度、分

析特異性、判定基準のメ

ーカー指定値の使用

（Ct40 など） 

妥当性確認・検証の実施による検出

限界の確保に基づく、判定基準の設

定 

検出限界・分

析感度不足 

 

ウイルス進化 

核酸抽出効率の低下 

ウイルス進化に応じて再評価 

患者検体のマトリックス存在下で

の性能の再評価 

検 体 取 り 違

い、増幅曲線

の目視確認不

足、結果の転

記誤り 

検体管理システム課題 

測定標準作業書の記載

内容不足 

測定標準作業書として、

取扱説明書利用 

測定前・測定後プロセスの手順の記

載（検体取扱い、クロス汚染の回避、

増幅曲線の目視確認、結果の転記な

ど） 

精度（再現性）

不足 

内部精度管理において、

コントロール試料頻度

不足 

管理限界（許容範囲）の

指標項目と基準の設定

なし 

手技（ピペット操作）、測定試薬、

測定装置など原因と是正 

コントロール試料の適切な使用（種

類、頻度） 

性能特性に基づく管理限界の基準

設定に基づく内部精度管理 

偽陽性 増幅産物のキャリーオ

ーバ汚染 

  

陰性コントロールとの同時測定、カ

ー ト リ ッ ジ 方 式 、 N-

glycosyltransferaseによる増幅産

物のキャリーオーバ汚染の影響回

避、疑われる場合は別の方法（検出

標的遺伝子の異なる検出系あるい

は抗原定量検査）での再検査、 
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測定前プロセスと増幅・検出を別の

部屋で実施、検体フローの一方通行

化 

偽陰性 不適切な時期、不適切な

検体採取（技術、量、品

質）、不適切な時期・検体

種、増幅阻害因子の存在

（輸送培地に含まれる

塩酸グアニジンなど）、

ウイルスの熱不活化の

プロトコール 

患者病期に適した検体種の選択指

導（初期は鼻咽頭粘液、唾液、肺炎

症状時は喀痰など）、検体採取タイ

ミング（唾液検体での食事・歯磨き

や喫煙の影響回避など）、核酸抽出

法における阻害因子除去、内部コン

トロールとの同時増幅や核酸増幅

曲線の波形の確認 
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【資料：性能特性の評価に関する用語説明】 

1) 測定性能評価（性能特性の評価） 

 検査室は、性能特性の評価のため妥当性確認および検証のデザインを確立し、

測定手順が意図された用途に適しているか性能特性について妥当性確認、検証

をしなければならない。測定手順の性能特性には，一般的に精確さ，真度，併行

精度および中間精度を含む測定の精度（再現性）、測定不確かさ、干渉物質を含

む分析特異性、頑健性、検出限界および定量限界、測定範囲、診断感度、診断特

異性、臨床的パフォーマンスなどがある。以下に、核酸増幅法による SARS-CoV-

2 検出において重要と思われる性能特性について WHO 提案事項、FDA ガイダンス

を参考に留意すべき用語説明を記述した。 

 

2)妥当性確認 

 妥当性確認とは、客観的証拠を提示することによって、特定の意図された用途

または適用に関する要求事項が満たされていることを確認することをいう。妥

当性確認の目的は、検査室が独自に開発した試薬・装置による検査（LDT）が対

応する臨床用途を満たすことができるかどうかを評価することである。薬事承

認が未取得の試薬（研究用試薬）を使用する施設では、検査導入時に、検査室の

責任により検査目的に合致した性能特性を評価し、必要な性能特性を確保しな

くてはならない（妥当性確認）。また、薬事承認済の試薬を使用する施設でも、

測定条件の変更や適応外の検体種を用いるなど指定の手順を変更する場合、妥

当性確認を改めて行わなければならない。 

 

3) 検証 

 検証とは、客観的証拠を提示することによって、要求事項が満たされているこ

とを確認することをいう。検査室は、改変なしに使用されている妥当性確認され

た薬事承認済の試薬が日常検査で使用開始される前に、独自に測定手順の性能

仕様要求に合致している客観的証拠（性能特性）を検証する必要がある。検査室

の環境と施設の運用に従って、検査室に適した性能特性を検証しなければなら

ない。検証された薬事承認済の試薬が別の検査室に運用される場合、関連する性

能特性が環境の変化によって影響を受けていないことを確認しなければならな

い。 

薬事承認済済又は製造販売届出済の試薬と医療機器は、試薬添付文書や装置仕

様書に記載されている評価指標に従って検証し、それぞれの環境での適合性を

証明しなければならない。 
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4) 精確さ (Accuracy) 

 精確さとは、測定結果の真度（正確さ）と精度（再現性）を含めた測定量の真

の値との一致の度合いをいう。核酸増幅法における定義は、測定に由来する核酸

配列と参照配列との一致の程度である。 

 精確さの評価は、定量範囲内で評価し、理想的には標準物質、認証標準物質を

使用して行う必要がある。また、複数の検体種（例：鼻咽頭スワブ、鼻スワブ、

唾液、気管支肺胞洗浄液、喀痰、全血、便など）を用いて検出が可能の場合、す

べての検体種で精確さを評価する必要がある。臨床検体が得られない場合、その

代用には、健常者検体または人工試料を希釈用マトリックスとして選択し、既知

の濃度の不活化ウイルスをスパイクして作製する。評価用のサンプルサイズは

20 以上で、一致率 95％以上で評価する。外部精度管理調査への参加も精確さを

評価する方法である。 

 

5)精度 (precision) 

 精度（再現性）とは、定められた条件のもとで繰り返された独立な測定結果の

間の一定の程度をいう。精度評価には、同一施設内において、人、装置、試薬、

日時が同一とみなされる条件による検査結果の精度である併行精度。同一施設

内において、人、装置、試薬、日時の一部またはすべてが異なる条件による検査

結果の精度である室内再現精度（中間精度）。異なる施設で、人、装置、試薬、

日時のすべてが異なる条件による検査結果の精度である室間再現精度がある。

精度の評価は、核酸抽出から始まる。精度評価に使用されるサンプル（試料）に

は、管理試料または患者検体がある。サンプル（試料）の選択には、最低 1つの

陰性検体、1つの低陽性検体（例：約 2～3×LoD）、および 1つの中程度の陽性検

体（例：約 5～7×LoD）の少なくとも 3つのレベルが含まれる。製品の特性に応

じて、適切な精度要件を設定しなければならない。精度は、標準偏差（SD）など

統計量で表現しなければならない。 

 

6)検出限界 (LoD: Limit of detection) 

  検出限界（LoD）とは、分析対象物質が定量的でないが存在するということが

高い信頼度でいえる最小量(値)をいう。検査室は、試料の準備から検出まで、日

常のワークフローを利用して検出法の LoD（コピー/ m L）を決定しなければな

らない。SARS-CoV-2 が組み込まれた参照物質がない場合は、適切なマトリック

スで希釈した細胞培養ウイルスが使用できる。必要なバイオセーフティーレベ

ルの状況によって細胞培養ウイルスを使用できない場合は、in vitro で転写ま

たはウイルス粒子に組み込まれた SARS-CoV-2 RNA を使用して検出法の LoD を確

認することができる。暫定的な LoD は、準備した試料の 2～3倍の希釈系列を各
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濃度 3〜5 回の反復測定で確認する。 暫定的な LoD が確認できたら、より正確

なLoD推定値は、暫定的なLoD値の前後の少なくとも20種希釈系列を検討して、

最小 95％（19 種/20 種）の系列で陽性が検出されることを確認しなければなら

ない。LoD は、検体種ごとに決定する必要がある。なお、LoD は報告結果ととも

に臨床側へ報告しなければならない。 

 

7) 分析感度 (Analytical sensitivity) 

 分析感度とは、測定装置における反応変化（分析物の変化）を対応する分析物

で割ったものとして定義される。しばしば、「分析感度」または「感度」は、「LoD」、

「下限 LoD」、または「検出限界」と互換性をもって使用される。新型コロナウ

イルス核酸検査に関する WHO 提案事項、FDA ガイダンス文書において分析感度と

LoD が併記されている。 

 

8)分析特異性 (Analytical specificity) 

 分析特異性では、干渉物質と交差反応を確認しなければならない。SARS-CoV-2

核酸検出の場合、干渉物質には、サンプリング時に生じた干渉や、検体中の成分

自体（さまざまな潜在的な薬物の干渉を含む）などが含まれる。 

交差反応は、主に一般的な呼吸器感染症の病原体がこの検査に交差干渉を及ぼ

すかどうかを考慮しなければならない。1回のテストで発生するランダムエラー

を回避するために、3回測定することが望ましい。 

 

9) 頑健性 (Robustness) 

 検査プロセスにおいては、検体や試薬の性状が不適切な場合、あるいは指定さ

れた使用条件が満たされていない場合などが、測定パフォーマンスの頑健性に

影響を与える可能性がある。 

 検査室は、影響を与える可能性のある要因を考慮し、それぞれの影響レベルを

評価する必要がある。核酸増幅法における検査結果に影響を与える要因の影響

レベルを十分に評価する。 

 

10) 臨床的パフォーマンス (Clinical performance) 

臨床的パフォーマンスとは、意図された用途（臨床検査の目的、対象集団およ

び個別患者）に従って、特定の臨床状態と相関する結果が得られる測定試薬、装

置の能力をいう。遺伝子関連検査においては、測定の対象となっている疾患が診

断できることにより今後の見通しについての情報が得られ、適切な予防法や治

療法に結びつけることができるなど臨床上のメリットがある。使用目的に応じ

て、臨床的パフォーマンスには、既知の臨床状態または個人における生理学的/
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病理学的プロセス・状態に基づく、期待値、診断感度および診断特異性ならび疾

患の有病率に基づく陰性予測値および陽性予測値を含めることができる。 

 臨床的パフォーマンスの評価には、検出可能なすべての検体種を含め、検査の

使用目的と完全に合致させて結果を説明するために対応する統計解析法を確立

しなければならない。 

 

11) 統計学的な内部精度管理における管理限界 

管理限界とは、統計学的な内部精度管理データのばらつきとして管理できる

限界をいう。統計学的精度管理データには、管理試料として陽性コントロールを

測定し、その Ct 値や Threshold time（Tt）値を用いることが考えられる。具体

的には、陽性コントロールの測定値の日内・日間の変動を管理するため、代表的

な𝑥̅－R 管理図では検査導入時に評価した測定値の精度（再現性）に基づくばら

つきの管理限界を事前に統計学的に設定（例えば、±3SD）し、検査導入後に日

常検査の実施中に測定した管理試料の結果について、その平均(𝑥̅)と個々の測定

値の最大と最小の差（R）を経時的（例えば、毎日）にプロットしてグラフ化し、

モニターする。𝑥̅と Rが管理限界内にある場合は、測定結果が安定的に得られて

いると見なす。 

 管理限界を外れた場合、あるいは管理限界内でも偏位の傾向（トレンド、シフ

トなど）が見られる場合は、測定結果の安定性が確保されていない可能性が考え

られ、原因の究明とそれに基づく是正を行う。 
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はじめに 

 中国武漢市を発生源とする SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）感染（COVID-

19）は、WHO にて 2020 年 3 月 11 日にパンデミック宣言がなされた。国は、

polymerase chain reaction: PCR 法を含めた核酸増幅法による SARS-CoV-2 RNA 検

査（以下、PCR 検査）の実施件数を伸ばすため、様々な方策を導入してきた。疑い

患者において SARS-CoV-2 のウイルス RNA を検出する PCR 検査を適切に実施す

ることは、個別患者における早期の診断・治療、安全な医療・介護福祉の施設の確

保とともに、リアルタイムに地域の流行状況を把握し、感染拡大防止を行う上で重

要である。 

 新型コロナウイルス感染症の PCR 法等の核酸検査は、地方衛生研究所・保健所、

検疫所、民間検査機関、大学、医療機関等と様々な施設において行われている。

PCR の検査結果の信頼性の確保として、施設間差に関する状況のモニタリングと是

正が重要となる。そこで、多様な PCR 検査における測定性能や施設の能力の違いの

実態の把握と改善を目的として、厚生労働省では、令和２年度「新型コロナウイル

ス感染症の PCR 検査等にかかる精度管理調査業務」の委託事業を行った。調査結果

は、「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等にかかる精度管理調査業務」報告

書、「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等における精度管理マニュアル」とし

て 2021 年 4 月に公開された。本調査の対象施設は行政検査を実施する施設を中心

とした。その間、自費の検査を含めて検査実施施設数が大幅に増加した。これらの

状況変化における、施設間差に関する状況のモニタリングと是正を目的として、令

和３年度「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等にかかる精度管理調査業務」の

委託事業を行うこととなった。事業は、①精度管理実態調査、②外部精度管理調

査、これらに基づく③精度管理マニュアル作成、④教育用動画作成から構成され

る。新たに、プール検体を用いた P C R 検査についても調査した。 

 本報告書では、SARS-CoV-2 のウイルス RNA を検出する PCR 検査等における精

度管理の実態調査と外部精度管理調査の結果を踏まえて、精度確保における課題を

整理し、留意すべきポイントについて記述した。 

 なお、この外部精度管理調査は単回の調査であり、継続的にモニタリングしたも

のではないため、この外部精度管理調査の結果のみで必ずしも参加施設の能力を評

価できるものではないこと、また、この外部精度管理調査は、試薬・機器の組み合

わせをはじめとした検査システム全体（検査室管理を含む）としての評価であっ

て、この外部精度管理調査の結果のみで必ずしも各試薬・機器自体を評価できるも

のではないことに留意が必要である。 
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I. 精度管理実態調査と外部精度管理調査 

1. 調査の方法 

（1）実施組織と業務遂行について 

 本事業は、新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等について精度管理の実態調

査を実施するとともに、外部精度管理調査において、統一的な試料を各施設に配

布し、その検査結果を集計するなどの調査を実施し、現状把握とともに PCR 検査

等の精度の確保を図ることを目的とした。本委託事業は、厚生労働省から東海大

学医学部が受託し、日本臨床検査標準協議会 遺伝子関連検査標準化専門委員会

と連携して行われた。専門家としての最終評価、精度管理実態調査報告書・精度

管理マニュアル作成の具体的な作業は、同委員会内の作業部会 (WG)にて行った。 

 本委託事業は、一部業務について再委託先と連携しながら進められた。再委託

先として、シスメックス株式会社（国際規格 ISO/IEC 17043「適合性評価-技能試

験に対する一般要求事項」に基づく、技能試験提供者の認定取得）は、試験試料

の準備・参加施設への配布およびデータの解析･統計計算、株式会社 KBBM・富士

通株式会社は、登録システムの作成と運用および結果の収集を担当した。 

 「精度管理における留意点」は、精度管理実態調査と外部精度管理調査の結果

を踏まえて、日本臨床検査標準協議会 遺伝子関連検査標準化専門委員会にて記

載した。その際、同委員会が作成・発行した遺伝子関連検査のため ISO 15189 ガ

イダンス文書（2019 年 11 月発行）を参照した。 

 

 (2) 外部精度管理調査（技能試験スキーム）と精度管理実態調査の内容 

１) 調整者と技能試験スキーム要員 

   宮地勇人 東海大学医学部 基盤診療学系臨床検査学 

     関    顯 東海大学医学部 基盤診療学系臨床検査学 

日本臨床検査標準協議会 事務局 

 

２) 参加条件及び参加施設数と種類 

  地域は日本国内で、参加条件は、新型コロナウイルス核酸検査の実施施設

で、行政検査を実施する地方衛生研究所、保健所、検疫所、医療機関、民間検

査機関、大学等、さらに行政検査を実施していない施設の参加登録を受け付け

た。予測参加施設数は、1200 施設とした。 
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３) 技能試験試料の予測範囲及び特性範囲 

 新型コロナウイルス核酸検査の測定項目において、測定試料として、増幅検

出プロセスと核酸抽出・増幅検出の全プロセスを評価する２種類（それぞれ、

異なる濃度の３試料）を用いた（表１）。また、増幅検出プロセスを評価する

３試料については、測定の再現性を見るため２回測定とした（表２-1）。 

 プール法の試料は、5 検体プール(0, 20, 100 Copies/μL１検体を含む)３グル

ープ（X-1,2,3,4,5, Y-1,2,3,4,5, Z-1,2,3,4,5）の各検体 200μL 配布した。そこ

から 30μL ずつ分取の上で、各試料の 150 μL プール検体調整し、プール化

検体を測定 1 回 (n=1)し、陽性の場合、元の試料１～5 の個別検体測定(n=1)

とした（表２-2）。 

 

表１. 技能試験試料 

通常法（表 1-1） 

測定項目 単位 試料１予測値範囲

（簡易/カラム抽

出用） 

ラベル名：試料 A 

試料 2 予測値 

範囲（簡易/カラ

ム抽出用） 

ラベル名：試料 B 

試料３予測値 

範囲（簡易/カラ

ム抽出用） 

ラベル名：試料 C 

新型コロナウイ

ルス核酸検査

(増幅検出) 

定性：なし 

定量：Copies/

アッセイ 

陽性 

100  

(20 Copies/μL） 

陽性 

50 

(10 Copies/μL） 

陰性 

0 

 

 

測定項目 単位 試料４予測値範囲

（ ダ イ レ ク ト

PCR 用） 

ラベル名：試料 D 

試料５予測値 

範囲（全方法用） 

ラベル名：試料 E 

試料６予測値範囲

（全方法用） 

ラベル名：試料 F 

新型コロナウイ

ルス核酸検査

(核酸抽出・増

幅検出) 

定性：なし 

定量：Copies/

アッセイ 

陽性 

50 

(10 Copies/μL) 

 

陽性 

100 

(20 Copies/μL) 

陰性 

0 
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プール法(表 1-2) 

測定項目 単位 試料 1 測値範囲

（全方法用） 

ラベル名： 

試料 X-1,2,3,4,5 

試料 2 予測値範囲

（全方法用） 

ラベル名： 

試料 Y-1,2,3,4,5 

試料 3 予測値範囲

（全方法用） 

ラベル名： 

試料 Z-1,2,3,4,5 

新型コロナウイ

ルス核酸検査

(核酸抽出・増

幅検出) 

定性：なし 

定量：Copies/

アッセイ 

陽性 

100 

(20 Copies/μL) 

 

陽性 

500 

(100 Copies/μL) 

陰性 

0 

 

表２. 使用している核酸増幅検査の方法と試料の取扱い 

通常法用試料(表 2-1) 

試料 評価プロセス 用途（測定方法） 配布試料量

（μL） 

１回使用量

（μL） 

測定回

数 

A 逆転写・増

幅・検出プロ

セス（核酸抽

出後） 

1.カラム、2,簡易抽出用 12 5 2 

B 1.カラム、2.簡易抽出用 12 5 2 

C 1.カラム、2.簡易抽出用 12 5 2 

D 核酸抽出、逆

転写・増幅・

検出プロセス 

1.2.3.全方法用 150 140/5 1,2 

E 1.2.3.全方法用 150 140/5 1,2 

F 1.2.3.全方法用 150 140/5 1,2 

 

プール法用試料(表 2-2) 

試料 評価プロセス 用途 

（測定方法） 

配布試料量 

（μL） 

１回使用量 

（μL）※ 

測定回

数 

X-

1,2,3,4,5 
核酸抽出 

逆転写・増

幅・検出プロ

セス 

1.2.3.全方法用 200 μL  

（30μLずつ分取

し各試料の150 μL

プール検体調製 

→陽性のプール検

体について元の試

料１～5測定） 

140/5＊ 1 

Y-

1,2,3,4,5 

1.2.3.全方法用 140/5＊ 1 

Z-

1,2,3,4,5 

1.2.3.全方法用 140/5＊ 1 

※日常検査の使用量に対して不足する場合は、指定使用量を RNase Free water

等でボリュームアップし使用 

＊簡易抽出（ダイレクト PCR 等）の場合は 5μL を、カラム精製等の場合は

140μL を使用 
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4) 技能試験試料の生産、品質管理、保管および配付に関する必要事項 

・原料製造元の添付文書に記載の性能が担保されていること 

・原料のデジタル PCR 法により付与された値からの理論希釈値を使用すること 

 

5) 参加施設同士の談合、結果の改ざんを防ぐための予防策、または談合、改ざん

が疑われる場合の対応は以下のとおり。 

・参加施設は非公開とする。 

・集計後のデータ修正は受け付けない。 

・施設間での事前結果照合を避けるために、試料①－③、④－⑥の順番を変え

たセットを３つの配布グループに分けて配布（下表） 

・集計は各施設の A～F データを①～⑥に変換し集計した。 

 

表 3. 試料配布グループ分け 

表示 グループ A グループ B グループ C 

試料 A 試料① 試料② 試料③ 

試料 B 試料② 試料③ 試料① 

試料 C 試料③ 試料① 試料② 

試料 D 試料④ 試料⑤ 試料⑥ 

試料 E 試料⑤ 試料⑥ 試料④ 

試料 F 試料⑥ 試料④ 試料⑤ 

 

 

6) 参加施設が選択可能な測定法・手順に関する情報 

  測定方法に関する情報は、測定指示書として作成した「新型コロナウイル

ス(SARS-CoV-2)RNA 外部精度管理調査試料の取扱いについて」に記載した。 

 

多様な測定システムについて、以下の３つのグループに大別して、試料の取

扱いを示した（表 4）。 

１．カラム等による抽出精製を実施している場合（RT-PCR、LAMP 等）、 

２．簡易抽出法（ダイレクト PCR 等）にて RT-PCR を実施している場合、 

３．全自動核酸増幅検査装置を利用し実施している場合 
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表 4. 日常検査で主に使用の検査方法と測定の実施（まとめ） 

日常検査 核酸抽出後の

RNA試料と測定

実施 

核酸抽出前試料と測

定実施 

測定不

要の 

試料 

備考 

１．カラム

等による抽

出精製を実

施している

場合（RT-

PCR、

LAMP等） 

試料A、B、C 

マイクロチューブ

をスピンダウン

後、１回測定に5

μL（日常検査に

合わせて増量）を

使用し、核酸増幅

検査を２回測定

施行 

試料D、E、F 

マイクロチューブをス

ピンダウン後、150 

μL（日常検査に合わ

せて減量）を抽出精製

し、核酸増幅検査を1

回測定施行 

該当 

なし 

※Loopamp® 新型コロ

ナウイルス2019 (SARS-

CoV-2)検出試薬キット

使用の場合、カラム

（自動カラム抽出を含

む）又は自動抽出装置

での抽出を行う。 

（出来ない施設の場

合、試料A、B、Cのみ

使用） 

２．簡易抽

出法（ダイ

レクトPCR

等）にて

RT-PCRを

実施してい

る場合 

試料A、B、C 

マイクロチューブ

をスピンダウン

後、１回測定に5

μL（日常検査に

合わせて増量）を

使用し、核酸増幅

検査を２回測定

施行 

試料D、E、F 

マイクロチューブをス

ピンダウン後、5μL

（日常検査に合わせて

減量または増量）を使

用し、核酸増幅検査

を2回測定施行 

該当 

なし 

 

３．全自動

核酸増幅検

査装置を利

用し実施し

ている場合

（全自動核

酸抽出を含

む） 

未評価 試料D、E、F   

マイクロチューブをス

ピンダウン後、50μL

をチューブに移し、ス

ワブ１本で吸着後に漬

けたウイルス輸送培

地・検体専用チュー

ブから、また残り100 

μL(日常検査に合わ

せて増量)を抽出精製

し、核酸増幅検査を

それぞれ1回測定施

行（計２回） 

試料 

A、

B、C  

※スワブ直接利用の場

合（SmartGene、ID 

NOW等）、試料50μL

をチューブに移し、ス

ワブ１本で吸着後に漬

けた検体抽出液・測定

試薬から、また残り100 

μLを検体抽出液・測定

試薬に加えて、核酸増

幅検査をそれぞれ1回測

定施行（計２回） 
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7) 均質性および安定性試験の手順 

 (1)安定性について 

①原料の Certificate または Specification sheet 記載事項確認をもって試験とし

た。 

・A 社（ISO 13485「医療機器－品質マネジメントシステム」認証取得）製

品：増幅検出評価試料：凍結融解後 2-8℃で 7 日安定 

・B 社 （ISO 13485 認証取得）製品：核酸抽出・増幅検出評価試料：2-8℃で 2

年間安定 

  ②試料配布時および測定期日の計 2 回測定を行い、データが一致することを

確認した。 

 

 (2)均質性について 

  試料配布時に各試料 3 本の測定を行い、データが一致することを確認した。 

 

8) 参加施設が用いる報告書の書式 

   登録報告入力システムのサイト CRmate（富士通株式会社）に入力するものと

した。 

  

９) 参加施設の結果および成果に基づく結論を公表する範囲 

 1. 中間（一次）報告書では、施設カテゴリー別、方法別（測定装置、測定試 

   薬）の集計結果として登録報告入力システムのサイトに掲載した。 

 2. 最終報告書では、精度管理実態調査として、施設の概要（検査機関カテゴリ

ー、行政検査の実施の有無、受託件数、試薬・装置の薬事承認（試薬）又は

製造販売届出（装置）（以下、「薬事承認等」という。）の有無など）、精

度管理の方法（第三者認証・認定の有無、測定者として専門資格の有無、導

入時妥当性確認・検証と性能評価項目、内部精度管理実施と内容、内部精度

管理許容範囲の設定、標準作業書作成の内容、要員研修の内容など）に関し

て報告書としてまとめた。 

 3. 精度管理実態調査と外部精度管理調査の結果を踏まえて、精度管理マニュア

ルを作成し、参加施設に配布した。  
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  10）調査スケジュール 

     表 5. 調査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11）集計施設数 

 調査参加に申し込みがあった 1213 登録施設に対して、試料を送付した。

参加辞退（参加条件外など）や重複登録、測定結果の未入力などの理由に

て、最終的に集計対象は 1191 施設となった。プール法の参加施設は、54 施

設であった。 

  

スケジュール 日程 

参加登録開始 2021 年 10 月 11 日（月） 

参加登録締切 10 月 29 日（金） 

試料発送 11 月 7 日（日）-9 日（火） 

測定締切 11 月 19 日（金） 

結果入力締切 11 月 25 日（木） 

集計一次報告（暫定版）掲載 2022 年 1 月 8 日（土） 

参加施設用の報告書掲載 1 月 31 日（月） 

精度管理実態調査、外部精度管

理調査に基づく精度管理マニュ

アル配布 

４月中旬（予定  ） 
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2. 精度管理実態調査の結果 

１）参加施設カテゴリ―（図１）  

 
 

２）参加施設カテゴリ―と行政検査の有無（図 2） 
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３）自費検査と陰性証明書（施設カテゴリ別）（図３） 

 
４）実施（受託）件数（図４） 
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５）測定者資格（図５） 

 
 

６）検体採取容器（図６） 
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７）輸送培地と培地液量（図７） 

 
 

８）使用スワブ（図８） 
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９）抽出方法（図９） 

 
 

１０）使用検体量と使用核酸液量（図１０） 
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１１）測定原理（図１１） 

 
１２）測定回数（図１２） 
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１３）各工程の所要時間（図１３） 

 
 

１４）プール法検査の実施（図１４－１） 
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プール法検査の実施施設（図１４－２） 

 
 

 

１５）基本性能評価（図１５） 

 
 

  

973

81.7%

218

18.3%

メーカー公称値

自施設評価
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１６）導入時の妥当性確認・検証（図１６－１） 

 
 

 

導入時の妥当性確認・検証（施設カテゴリー別）（図１６－２） 

 

 
  

実施
項⽬

特異性 真度 精度 検出限界 定量限界 検出感度 直線性範囲 頑健性

妥当性確認 52 8 2 9 1 2 5 0 3 4 8 2 3 3 1 0 6 3 0 7 7 6 5 8

4 4 . 3 % 2 4 . 4 % 2 1 . 0 % 2 9 . 2 % 1 9 . 6 % 8 . 9 % 2 5 . 8 % 6 . 4 % 4 . 7 %

検証 51 4 2 5 5 2 3 2 3 3 3 2 2 2 9 8 2 9 8 8 0 4 0

4 3 . 2 % 2 1 . 4 % 1 9 . 5 % 2 8 . 0 % 1 8 . 6 % 8 . 2 % 2 5 . 0 % 6 . 7 % 3 . 4 %

検証

有 無

妥当性
確認

有 41 9 1 0 9

無 9 5 5 6 8

4 1 9

3 5 . 2 %

1 0 9

9 . 2 %9 5

8 . 0 %

5 6 8

4 7 . 7 %

妥当性確認有、 検証有 妥当性確認有、 検証無

妥当性確認無、 検証有 妥当性確認無、 検証無
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１７）陽性/陰性の判定指標（図１７） 

 
 

１８）最小検出感度（図１８） 

 
 

  

0 . 0 1

0 . 1

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 . 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

⾃
施
設
評
価

メ ーカー公称値

メ ーカー公称値 VS ⾃施設評価値 （ n = 2 0 0 ）

Copies/assay

Copies/assay

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 <

メ ーカー公称値（ n = 1 1 9 1 ）

病院 診療所 地⽅衛⽣研究所 保健所

検疫所 登録衛⽣検査所 臨時衛⽣検査所 その他

0

20

4 0

6 0

8 0

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 <

⾃施設評価値 ( n = 2 0 0 )

病院 診療所 地⽅衛⽣研究所 保健所

検疫所 登録衛⽣検査所 臨時衛⽣検査所 その他
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１９）最小検出感度分布（抽出方法別）（図１９） 

 
 

２０）検体種（表６） 
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２１）内部精度管理の実施内容（図２０－１） 

 
 

内部精度管理の有無（施設カテゴリー別）（図２０－２） 

 
  

715

81.0%

29

64.4%

20

83.3%

32

86.5%

19

100%

149

99.3%

24

96.0%

8

100%

168

19.0%

16

35.6%

4

16.7%

5

13.5%

1

0.7%

1

４.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

内部精度管理の有無（施設カテゴリ別）

有り 無し
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２２）管理試料を用いた内部精度管理の実施（機関カテゴリー別）（図２１） 

 

 
２３）管理試料を用いた内部精度管理の実施（試薬別）（図２２） 
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２４）測定標準作業書の作成概要（図２３－１） 

 
測定標準作業書の作成（施設カテゴリー別）（図２３－２） 

 
  

574

65.0%

11

24.4%

20

83.3%

27

73.0%

18

94.7%

141

94.0%

21

84.0%

5

62.5%

309

35.0%

34

75.6%

4

16.7%

10

27.0%

1

5.3%

9

6.0%

4

16.0%

3

37.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

測定標準作業書の作成（施設カテゴリ）

有り 無し
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測定標準作業書の作成内容（施設カテゴリー別）（図２３－３） 

 
 

２５）偽陽性、偽陰性回避方法（図２４） 
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２６）精度確保方法と要員研修（図２５－１） 

 
 

精度確保方法(施設カテゴリー別)（図２５－２） 
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要員研修の内容：基本的知識（施設カテゴリー別）（図２５－３） 

 
 

要員研修の内容：基本的技能（施設カテゴリー別）（図２５－４） 
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２７）三者認証/認定（図２６）  

 
 

２８）自費検査（装置）（図２７） 
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２９）自費検査（試薬）（図２８） 

 

 
 

 

３０）自費検査（抽出法）（図２９） 
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３１）自費検査（管理試料を用いた内部精度管理）（図３０） 
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3. 精度管理実態調査の結果のまとめと考察 

１）参加施設全体 1193 施設の施設カテゴリ―は、多い順に、医療機関 928（病院

883、診療所 45）、衛生検査所 175（登録 150、臨時 25）、行政機関 80 

（地方衛生研究所 24、保健所 37、検疫所 19）、その他 8 施設であった（図 1）。 

行政検査の実施は、行政機関の他の施設では 37.5-73.３%で実施されていた。な

お、行政検査には医療機関等が自治体と委託契約のもとで実施する行政検査が含

まれる。また、行政検査の実施なしの施設は、医療機関や大学等の施設負担での

検査実施に加えて、一部自己負担での検査実施（自費検査）が含まれる（図 2）。

自費検査の実施は、診療所 93.3%(42/45 施設) 、臨時衛生検査所 80%(20/25 施

設) と高い比率であった。陰性証明書有りは、診療所にて高い比率 88.9%(40/45

施設)であった（図 3）。  

２）受託件数（１日）は、10 件未満 44.2%(527/1191 施設)、11-50 件

35.9%(428/1191 施設)、51-100 件 10.9%(130/1191 施設)、101-200 件 3.9%

（47/1191 施設）、201-500 件 2.7%(32/1191 施設)、501-1000 件 1.2%（14/1191

施設）であった（図 4）。 

３）測定者の資格は、認定臨床微生物検査技師（110 名/1161 施設）、遺伝子分析

科学認定士（39 名/1161 施設）、認定臨床染色体遺伝子検査技師（9 名/1161 施

設）の順に多かった。その他、多様な資格者が測定に従事していた（図 5）。 

４）検体採取容器は、コバン社製、BD 社製、ピューリタン社製の順に多かった。

その他、多様な容器が検査に利用されていた。製品の防漏性の確認と運用（蓋を

しっかりと締め、パラフィルムを使用）が必要である（図 6）。 

５）輸送培地は、ウイルス輸送培地 VTM、BD UVT、ウイルス輸送培地極東、

SARS-CoV-2 不活化試薬の順に多かった。塩酸グアニジン溶液 5-40%含有し感染

リスクを最小化した製品も利用されていた（SARS-CoV-2 不活化試薬、PCR メデ

ィア SG、輸送用スワブキットなど）。培地液量 は 80% (399/496 施設)におい

て、推奨の 1-3mL が利用され、その内訳は、3m L、1m L、２mL の順で多かっ

た。（図 7）。 

６）使用スワブの種類は、コバン FLOQ スワブ 503CS01-E 鼻咽頭用 135 施設、鼻

咽頭用フロックスワブ 119 施設、スポンジスワブタイプ R 109 施設の順であった

（図 8）。ウイルス量回収が高く最も臨床的感度が高いと報告されているナイロン

製の綿球（コバン FLOQ スワブ 503CS01-E）以外に、ポリアミド製（鼻咽頭用フ

ロックスワブ、FLOQ スワブ 534C）、ポリウレタン製（スポンジスワブタイプ

R）、ポリエステル製（ピュアフロックウルトラスワブ）などの多様な素材の綿球

が用いられていた（外部精度管理調査の結果を参照）。 



 

 

 32 

７）核酸抽出法は、全自動測定システム（抽出を含む）、簡易抽出、ダイレクト

法、磁性ビーズ法、カラム法の順であった。令和２年度調査と比較し、全自動測

定システムの比率は上昇し（専用システム 21.3→48.6%）、カラム法の比率が低下

した(24.5→7.0%)（図 9）。 

８）使用検体量は 200, 500, 100μL の順で、使用核酸溶液量は 10. 5, 20μL の順で

あった（図 10）。 

９）測定原理は、リアルタイム PCR 法 73.9%(880/1191)と最も多く、その他、

LAMP 法、SmartAmp 法など様々な等温核酸増幅法が用いられていた（図 11）。 

１０）ルーチンの測定回数は、１回測定が 68.8%(819/1191 施設)、２回測定（再現

性確認）が 30.1%(358/1191 施設)であった（図 12）。 

１１）プール法の実施施設は、6.4%(63/983 施設）であった。これら施設では、自

費検査の実施 61.9%(39/63 施設)、行政検査の実施 74.6%(47/63 施設)であった

（図 14）。 

１２）検査導入時における基本性能評価は、自施設評価 18.3%(218/1191 施設)で、

81.7%(973/1191 施設)でメーカー公称値を用いていた。検査導入時の妥当性確

認・検証 の実施比率について、施設カテゴリー別に見ると、医療機関（病院、診

療所）において低い傾向が見られた（30％前後）（図 15）。 

１３）検査導入時における評価は、妥当性確認・検証の実施 52.3% (623/1191 施

設)、未実施 47.7%（568/1191 施設）であった。導入時の妥当性確認・検証項目

は、精度（再現性）、検出感度、特異性について 20-30%の実施率と低かった（図

16）。 

１４）陽性/陰性の判定の基準は、多くの施設で RT- PCR の場合は Threshold Cycle 

(Ct)値でメーカー指定値の 40、45 を用いていた。LAMP 法の場合は Differential 

calculation (Df)値でメーカー指定値 0.05 が多く用いられていた（図 17）。 

１５）最小検出感度の分布は、行政検査機関（地方衛生研究所、保健所、検疫所）

の多くにおいて、自施設における評価又はメーカー公称値で 10 コピー/アッセイ

以下であった。医療機関と衛生検査所（登録、臨時）では、メーカー公称値によ

れば、10 コピー/アッセイ以下とともに、より高いウイルス量にも分布していた

（図 18）。 

 核酸抽出方法別の最小検出感度について、自施設で評価の未設定施設は、全自動

システム、簡易抽出、ダイレクト法の順で多く、メーカー公称値を用いていた。

核酸抽出方法別の最小検出感度の分布は、自施設評価値・メーカー公称値におい

て、数～数 100 コピー/アッセイと２桁のオーダーの違いが見られた。特に、全自

動核酸増幅検査装置、簡易抽出、磁性ビーズにおける検出限界の分布の幅が大き
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い傾向が見られた。自施設評価値は、メーカー公称値との比較で相関が見られる

一方、低ウイルス量において広い分布幅の傾向が見られた（図 19）。 

１６）使用検体種は、鼻咽頭ぬぐい液 1048、唾液 585、喀痰 155、咽頭ぬぐい液

134、気管支肺胞洗浄液 34 施設の順であった(重複回答有り)（表 6）。 

１７）内部精度管理の実施内容は、管理試料（コントロールまたは患者試料）を用

いた内部精度管理の未実施 16.4%（195/1191 施設）であった（図 20-1）。施設カ

テゴリーの内訳では、病院 86.2%(168/195 施設)、診療所 8.2%(16/195 施設)が未

実施であった（図 21）。試薬別では、 Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」

（ベックマン・コールター）60 施設、スマートジーン® SARS-CoV-2 （ミズホメ

ディー）50 施設と管理試料がキット内に同梱されていない試薬で多かった（図

22）。施設カテゴリー別に見ると、内部精度管理の未実施の比率は、診療所

35.6%（16/45 施設）、病院 19.0%（163/883 施設）、地方衛生研究所 16.7%

（4/24 施設）、保健所 13.5%（5/37 施設）の順で高かった（図 21）。 

 内部精度管理用管理試料の入手方法は、キット内に同梱 42.7%(509/1191 施設)、

市販品を別途調達 37.3%(444/1191 施設)であった。コントロール測定頻度は、毎

ラン 62.5%(454/726 施設)、１日１回 7.3%(53/726 施設)、週１回 6.6%（48/726

施設）であった。コントロール使用の頻度が少ない施設が比較的多く見られた。

許容範囲（陰性コントロール、ブランクを使用した場合、データのばらつきが容

認できる範囲）と管理限界（陽性コントロールを使用した場合、事前のデータの

ばらつきから統計学的処理で設定した管理できる限界）の指標（Ct 値や、Tt 値な

ど）と基準（数値）は、それぞれ 22.8%(271/1191 施設）、25.1%(299/1191)であ

り、統計学的な指標を定めた上での内部精度管理を実施している施設は少ない可

能性が示唆された（図 20）。 

１８）測定標準作業書の作成について、独自の標準作業書の作成は自ら作成のみ

52.6%(627/1191 施設)、自ら作成と取扱説明書併用 16.0%(190/1191 施設）、そ

の他 18.7%(223/1191 施設)において取扱説明書にて代用していた。独自の標準作

業書の作成について、施設カテゴリー別に見ると、診療所 24.4%（11/45 施設）と

低い傾向が見られた。測定標準作業書の記載内容について、検体取り違い防止や

結果判定と報告の測定前後のプロセスについての記載は、診療所でそれぞれ

60.0%（27/45 施設）、60.0%（27/45 施設）と低い傾向が見られた（図 23）。 

１９）偽陽性回避方法として、陰性コントロール使用は 55.5%(661/1191 施設)で、

チューブを片手で開かない点の記載は 18.2%(217/1191 施設)と低かった。偽陰性

回避方法として、内部コントロール(PCR 工程が適切に進んだことを確認するため
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に、サンプルや反応液に増幅標的を加えたもの)使用の記載は 9.8%(117/1191 施

設)であった（図 24）。 

２０）精度確保の方法について、施設カテゴリー別に見ると、厚生労働省の「新型

コロナウイルス感染症の PCR 検査等における精度管理マニュアル」の利用の比率

は、病院 32.6%(288/1191 施設)、診療所 28.9%(13/45 施設)、地方衛生研究所

33.3%(8/24 施設)であり、全体 39.2%(467/1191 施設) に比べて低かった（図

25）。 

２１）要員研修内容は、基本的知識として、性能特性の評価 16.8%(200/1191 施

設）、内部外部精度管理 49.6%(591/1191 施設）と低い傾向が見られた。施設カ

テゴリー別に見ると、研修実施が低い傾向が以下のごとく認められた。品質マネ

ジメントに関する研修については、検疫所 0%(0/19 施設)、地方衛生研究所 4.2%

（1/24 施設)、診療所 4.4%(2/45 施設)、保健所 5.4%(2/37 施設)、内部外部精度

管理については、診療所 26.7%（12/45 施設）、病院 42.1%(372/883 施設)、性能

特性の評価については、地方衛生研究所 4.2%(1/24 施設)、診療所 11.1%(5/45 施

設)、保健所 13.5%(5/37 施設)、病院 14.4%(127/883 施設)、検疫所 15.8%(5/19

施設)、バイオリスクマネジメントについては、診療所 6.7%(5/45 施設)、地方衛

生研究所 12.5%(3/24 施設)、病院 12.8%（113/883 施設）、保健所 13.5%(5/37

施設)、関連法規は、病院 8.4%(74/ 883 施設)、診療所 13.3%(6/45 施設) 、地方

衛生研究所 16.7%(4/24 施設)、臨時衛生検査所 16.0%(4/25 施設)であった（図

25）。 

２２）第三者認証・認定の取得は、ISO 15189 認定 11.7%(139/1191 施設)、新型コ

ロナウイルス (COVID-19) （ISO 15189）認定 1.1%(13/1191 施設)、ISO 9001 認

証 3.9%(47/1191 施設)であった。重複を除くと第三者認定・認証の取得は

11.8%(140/1191 施設)であった（図 26）。 

２３）自費検査の測定装置として、AutoAmp （島津製作所）21%(9/42 施設)、

CFX96 /Touch Deep Well/CFX Opus リアルタイム PCR システム（バイオラッド）

7%(3/42 施設)の順で、その他様々な装置が使用されていた。臨時衛生検査所で

は、TakaraDice/ SystemII/III（タカラバイオ）、 QuantStudio 1/3/5/5Dx（サーモ

フィッシャーサイエンティフィック）、CFX96 /Touch Deep Well/CFX Opus リア

ルタイム PCR システムそれぞれ 15%(3/20 施設)であった(図 27)。測定試薬とし

て、診療所では AmpdirectTM 2019-nCoV 検出キット（島津製作所）24%(10/42 施

設)、ID NOW 新型コロナウイルス 2019（アボット ダイアグノスティクス メディ

カル） 19%(8/42 施設)、スマートジーン SARS-CoV-2 （ミズホメディー）12% 
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(5/42 施設)の順で多かった。臨時衛生検査所では、SARS-CoV-2 Detection Kit -

Multi- （東洋紡）45%(9/20)と半数近くを占め、その他様々であった（図 28）。 

２４）自費検査の抽出法として、診療所では全自動測定システム 69%(29/42 施

設)、臨時衛生検査所では、簡易抽出 50%(10/20 施設)、ダイレクト法 20%(4/20 施

設)、磁性ビーズ法 20%（4/20 施設）の順であった（図 29）。 

２５）自費検査における管理試料を用いた内部精度管理に関して、診療所では

61.9%(26/42 施設)、臨時衛生検査所では 95%(19/20)の実施率であった（図

30）。 
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II.  外部精度管理調査 

1. 外部精度管理調査の結果 

１）全体集計結果（定性）(表 7) 

 全参加施設にて測定・報告された判定結果は、試料①-⑥について、下表のとおり

であった。 

 表 7-1. 全体集計結果（定性） 

 増幅検出プロセス 核酸抽出・増幅検出プロセス 

 

試料① 

陽性 
（100Copies/

アッセイ） 

（20Copies/

μL） 

試料② 

陽性 
（50Copies/ア

ッセイ） 

（10Copies/μ

L） 

試料③ 

陰性 

試料④ 

陽性 
（50Copies/ア

ッセイ） 

（10Copies/μ

L） 

試料⑤ 

陽性 
(100Copies/アッ

セイ） 

（20Copies/μ

L） 

試料⑥ 

陰性 

正解 ＋ ＋ － ＋ ＋ － 

回答数 518 518 518 1105 1105 1097 

正答率 98.8% 99.0% 99.4% 93.0% 96.4% 99.3% 

陰性数 6 5 515 77 40 1089 

陰性率 1.2% 1.0% 99.4% 7.0% 3.6% 99.3% 

陽性数 512 513 3 1028 1065 8 

陽性率 98.8% 99.0% 0.6% 93.0% 96.4% 0.7% 

 

 表 7-2. 施設カテゴリー別の全体集計結果（定性） 

 増幅検出プロセス 核酸抽出・増幅検出プロセス 

 
試料① 

陽性 

試料② 

陽性 

試料③ 

陰性 

試料④ 

陽性 

試料⑤ 

陽性 

試料⑥ 

陰性 

 ー ＋ 

正

答

率

% 

ー ＋ 

正

答

率

% 

ー ＋ 

正

答

率 

ー ＋ 

正

答

率 

ー ＋ 

正

答

率 

ー ＋ 

正

答

率 

保健所 0 30 100 1 29 96.7 30 0 100 1 36 97.3 0 37 100 36 1 97.3 

地方衛生研究所 0 24  100  0 24  100 24  0  100  0 24 100 0 24 100 24 0 100 

検疫所 0 18 100 0 18 100 18 0 100 0 19 100 0 19 100 19 0 100 

病院 2 294 99.3 2 294 99.3 295 1 99.7 65 739 91.9 33 769 95.9 792 4 99.5 

診療所 0 9 100 0 9 100 9 0 100 7 35 83.3 6 38 86.4 41 1 97.6 

登録衛生検査所 2  112  98.2 1  113  99.1  113  1  99.1  2 144 98.6 1 145 99.3 145 1 99.3 

臨時衛生検査所 1  23 95.8  1  23  95.8 24  0  100  1 24 96.0 0 25 100 25 0 100 

その他 ※参考 1 4 80.0 0 5 100 4 1 80.0 1 7 87.5 0 8 100 7 1 87.5 

   ※その他（大学、研究機関等） n=10 に満たないため施設カテゴリーとし

て、参考表示とした。 
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２）全体集計結果 

装置別①（表 8-1） 

 

 
 

装置別②(表 8-2) 
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試薬別①(表 9-1) 

 

 
 

試薬別②(表 9-2) 
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装置試薬別①(表 10-1) 

 
 

装置試薬別②(表 10-2) 
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装置試薬別③(表 10-3) 
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2. 判定不一致の施設背景 

１）測定機器(図３１) 

 
 

２）測定試薬キット（図３２） 

 
  


